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1. VISTA ADJUSTMENT

A. Using your index fingers, apply Vista CTO Anterior Panel to the Vista Collar front.
B. Pull and twist dial to adjust the height on the Vista Collar (see Vista Instructions
atwww.aspenmp.com).

2.VEST ADJUSTMENT

A. Push the button and pull to separate, disengaging the angle adjustment yoke.

B. Determine the desired custom angle.

C. Squeeze yoke back together to secure the custom angle.

D. Push down on the secondary lock below the primary yellow lock. Slide the primary
yellow lock down to enable vertical height adjustment.

E. Turn the dial until the vest sits at the desired position. When fitting a supine patient,
the vest should be positioned as low as possible.

F. Slide the yellow button up to engage the primary lock.

3. POSITION BACK PANEL

A. Slide back panel under lumbar spine.

B. Attach the back panel clips to the sides of the vest.

C. Pull the straps evenly until the back panel is tightened. Adjust the strap padding for
comfort.

INTENDED USE
To provide motion restriction of the cervical spine.

INDICATIONS

Decompressive procedures, Fracture management, Postsurgical stabilization, Whiplash,
Sprains/strains, Cervicogenic headache, Cervical disc syndrome, Musculoskeletal pain,
Radiculopathy.

CONTRAINDICATIONS

Hypersensitivity or allergies to any of the materials from which the brace is made.
Swelling of the lymphatic tissue caused by circulatory disorders. Patients who are not
allowed to wear a brace according to medical instructions.

PRECAUTIONS

READ INSTRUCTIONS BEFORE USE. Proper training in the use of this device should
take place before it is applied. These directions are guidelines only and are not offered
as medical recommendations. If you suffer from a serious medical condition, we
strongly suggest that you consult with a licensed health care professional before using
this product. Proper fitting is required for this product to be effective. Under some
circumstances, this product may be prescribed by a physician. Please see the limited
warranty for further information.

CARE INSTRUCTIONS
Hand wash only at 30° C; Wash with mild detergent; Air dry; Do not use bleach or other
chemicals.

MATERIALS
ABS, Nylon, HDPE, Polycarbonate, Delrin, Polyurethane, Cotton, Aluminum.

NOT MADE WITH NATURAL RUBBER LATEX.

DISPOSAL
Product may be safely disposed in accordance with local laws.

REPORTING
Please report any serious incident involving the use of this device to both the Competent
Authority in your state and to the manufacturer (listed on this document).

LIMITED WARRANTY

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, warrants to the user who originally purchases this product
that it is free from defects in material and workmanship. The sole obligation of Aspen Medical Products,
LLCin the event of breach of warranty shall be to repair or replace the defective product or part(s).

Aspen Medical Products, LLC shall have no obligation under this limited warranty in the event:

(a) The product was not purchased from Aspen Medical Products, LLC or through its authorized channels
of distribution;

(b) The product is altered;

(c) Any parts not supplied by Aspen Medical Products, LLC are inserted into the product; or

(d) The product is not used in accordance with the Aspen Medical Products, LLC Instructions for Use.

THE FOREGOING IS THE SOLE AND EXCLUSIVE REMEDY FOR FAILURE IN SERVICE OF, OR DEFECT IN, THE PRODUCT. ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC SHALL NOT BE LIABLE UNDER THIS OR ANY IMPLIED WARRANTY FOR ANY DIRECT, SPECIAL, INCIDENTAL, OR
CONSEQUENTIAL DAMAGES. THIS WARRANTY IS IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES, EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING THE
WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE OR USE, AND ALL OBLIGATIONS OR LIABILITIES ON
THE PART OF ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR DAMAGES ARISING OUT OF OR IN CONNECTION WITH THE USE OF THE PRODUCTS,
WHICH ARE HEREBY DISCLAIMED AND EXCLUDED BY ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

This warranty gives you specific legal rights and you may have other rights which vary from location to
location.

Alisting of authorized distributors in your area is available upon request.

1. JUSTIEREN DER VISTA-STUTZBANDAGE

A. Mithilfe Ihres Zeigefingers das Vorderteil von Vista CTO vorne an der Vista
Zervikalorthese anbringen.

B. Ziehen und drehen Sie das Justierrad, um die Hohe an der Vista Zervikalorthese
einzustellen. (siehe Vista-Anleitung unter www.aspenmp.com).

2. JUSTIEREN DER WESTE

A. Den Knopf driicken und auseinanderziehen, so dass das Winkeleinstelljoch getrennt
wird.

B. Den besten Winkel fiir einen guten Sitz bestimmen.

C. Das Joch wieder zusammendriicken, um den eingestellten Winkel zu fixieren.

D. Die zweite Verriegelung unterhalb der gelben Hauptverriegelung nach unten driicken.
Die gelbe Hauptverriegelung nach unten schieben, um die vertikale Hoheneinstellung
zu ermdglichen.

E. Den Drehknopf drehen, bis die Weste wie gewiinscht sitzt. Bei der Anpassung bei
einem Patienten in Riickenlage muss die Weste so niedrig wie mdglich positioniert
werden.

F. Den gelben Knopf nach oben schieben, um die Hauptverriegelung zu arretieren.

3. ANLEGEN DES RUCKENTEILS

A. Das Riickenteil unter die Lendenwirbelséule schieben.

B. Die Klammern des Riickenteils an den Seiten der Weste befestigen.

C. Die Zuggurte gleichmaBig anziehen, bis das Riickenteil straff anliegt. Den Gurt fiir
optimalen Tragekomfort justieren.

VERWENDUNGSZWECK
Um eine Bewegungseinschrankung der Halswirbels&ule zu erméglichen.

ANWEISUNGEN

Dekompressive Verfahren, Behandlung von Knochenbriichen, postchirurgische
Stabilisierung, Schleudertrauma, Verrenkungen/Spannungen, zervikogener
Kopfschmerz, Bandscheibensyndrom, muskuloskelettale Schmerzen, Radikulopathie.

KONTRAINDIKATIONEN

Uberempfindlichkeit oder Allergien gegen die Materialien, aus denen die Stiitze
besteht. Anschwellen des Lymphgewebes hervorgerufen durch Blutkreislaufstérungen.
Patienten, die entsprechend den medizinischen Anweisungen keine Stiitze tragen
diirfen.

VORSICHTSMASSNAHMEN

LESEN SIE VOR DEM GEBRAUCH DIE ANWEISUNGEN. Die Anwendung dieses Gerats
sollte vor dem Einsatz angemessen geschult werden. Diese Anweisungen dienen

nur als Richtlinie und sind nicht als medizinische Empfehlungen zu verstehen. Wenn

Sie unter einer ernsten Krankheit leiden, empfehlen wir Ihnen, dass Sie einen
lizenzierten Gesundheitsexperten zu Rate ziehen, bevor Sie dieses Produkt verwenden.
Dieses Produkt muss richtig angelegt werden, um wirksam zu sein. Unter manchen
Bedingungen kann dieses Produkt von einem Arzt angeordnet werden. Bitte beachten
Sie die beschrénkte Garantie fiir weitere Informationen.

PFLEGEHINWEISE
Nur von Hand waschen bei 30 °C; mit einem milden Reinigungsmittel waschen; an der
Luft trocknen; keine Bleiche oder sonstige Chemikalien verwenden.

MATERIALIEN
ABS, Nylon, HDPE, Polycarbonat, Delrin, Polyurethan, Baumwolle, Aluminium.

OHNE NATURKAUTSCHUKLATEX.

ENTSORGUNG
Das Produkt kann sicher entsprechend der ortlichen Gesetzgebung entsorgt werden.

MELDUNG

Bitte melden Sie alle schweren Zwischenfalle im Zusammenhang mit der Anwendung
dieser Vorrichtung der zustandigen Behdrde in [hrem Staat und dem (in diesem
Dokument aufgelisteten) Hersteller.

BESCHRANKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 garantiert dem Benutzer, der dieses Produkt urspriinglich
gekauft hat, dass es frei von Material- und Verarbeitungsfehlern sein wird. Die einzige Verpflichtung von
Aspen Medical Products, LLC bei einer Garantieverletzung wird die Reparatur oder der Ersatz des defekten
Produktes oder des Teils/der Teile sein.

Aspen Medical Products, LLC wird unter dieser beschrankten Garantie keine Verpflichtung haben, wenn:
(a) das Produkt nicht bei Aspen Medical Products, LLC oder iiber seine autorisierten Vertriebskanale
erworben wurde;

(b) das Produkt verandert wurde;

(c) irgendwelche, nicht von Aspen Medical Products, LLC bereitgestellte Teile in das Produkt eingefiigt
werden, oder

(d) das Produkt nicht entsprechend der Gebrauchsanweisungen von Aspen Medical Products, LLC
verwendet wird.

DAS VORSTEHENDE IST DIE EINZIGE UND AUSSCHLIESSLICHE ABHILFE BEI EINEM AUSFALL ODER DEFEKT DES PRODUKTES.

ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC WIRD UNTER DIESER ODER EINER STILLSCHWEIGENDEN GARANTIE NICHT FUR JEGLICHE
INDIREKTEN, BESONDEREN, NEBEN- ODER FOLGESCHADEN HAFTBAR SEIN. DIESE GARANTIE ERSETZT ALLE ANDEREN GARANTIEN,
AUSDRUCKLICH ODER STILLSCHWEIGEND, EINSCHLIESSLICH DIE GEWAHR DER MARKTGANGIGKEIT ODER EIGNUNG FUR EINEN
BESTIMMTEN ZWECK UND ALLE VERPFLICHTUNGEN ODER HAFTUNGEN SEITENS ASPEN MEDICAL PRODUCTS FUR SCHADEN, DIE
SICH AUS ODER IN VERBINDUNG MIT DER NUTZUNG DER PRODUKTE ERGEBEN, WELCHE HIERMIT VON ASPEN MEDICAL PRODUCTS,
LLC ABGELEHNT UND AUSGESCHLOSSEN WERDEN

Diese Garantie gibt Ihnen konkrete Rechtsanspriiche und Sie konnten andere Rechte haben, die je nach
Standort variieren.

Eine Liste der autorisierten Lieferanten in Ihrer Gegend ist auf Anfrage verfiigbar.

Hinweis fiir Sehbehinderte und Blinde:
Das Produkt wird von Fachpersonal an den Patienten abgegeben und dieser wird in den
Gebrauch eingewiesen.

1. AJUSTE DEL COLLAR CERVICAL VISTA

A. Con los dedos indice, aplique el panel anterior Vista CTO a la parte delantera del
Collar Vista.

B. Tire y gire el dial para ajuste la altura del Collar Vista. (Consulte las instrucciones de
Vista en www.aspenmp.com).

2. AJUSTE DEL CHALECO ORTOPEDICO

A. Presione el boton y hale para separar el chaleco, desprendiendo la horquilla de ajuste
del dngulo.

B. Determine el dngulo de ajuste deseado.

C. Apriete la horquilla y vuelva a colocarla para asegurar el éngulo seleccionado.

D. Empuje hacia abajo el pasador secundario debajo del pasador amarillo principal.
Deslice hacia abajo la traba amarilla principal para permitir el ajuste de altura vertical.

E. Gire el aro hasta que el chaleco quede en la posicion deseada. Al colocérselo a un
paciente en posicion dectibito supino, se debe colocar el chaleco lo mas abajo posible.
F. Deslice hacia arriba el boton amarillo para enganchar el pasador principal.

3. COLOCACION DEL PANEL POSTERIOR

A. Deslice el panel posterior por debajo de la regién lumbar de la columna vertebral.
B. Sujete los ganchos del panel posterior a los costados del chaleco.

C. Hale de las bandas de manera uniforme hasta ajustar el panel posterior. Ajuste las
almohadillas de la banda para proporcionar mas comodidad.

USO PREVISTO
Para restringir el movimiento de la columna cervical.

INDICACIONES

Procedimientos de descompresion, manejo de fracturas, estabilizacién posquirdrgica,
lesiones por latigazo cervical, torceduras, distensiones, dolor cervicogénico, hernia
discal cervical, dolor musculoesquelético, radiculopatia.

CONTRAINDICACIONES

Hipersensibilidad o alergia a cualquiera de los materiales de fabricacion del soporte.
Inflamacion del tejido linfético causado por trastornos circulatorios. Pacientes que, de
acuerdo a instrucciones médicas, no estan autorizados a usar un soporte.

PRECAUCIONES

LEA LAS INSTRUCCIONES ANTES DE UTILIZAR EL PRODUCTO. Se necesita una
capacitacién adecuada acerca del uso de este dispositivo antes de colocarlo. Estas
instrucciones son solo pautas y no se ofrecen como recomendaciones médicas. Si
padece una afeccion médica grave, le recomendamos muy especialmente que consulte
con un profesional de la salud con licencia antes de usar este producto. Se requiere un
ajuste adecuado para que este producto sea eficaz. En algunas circunstancias, este
producto puede ser recetado por un médico. Consulte la garantia limitada para obtener
mas informacion.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO
Lave a mano solamente y a 30 °C. Lave con detergente suave. Deje secar al aire. No use
blanqueador ni otros productos quimicos.

MATERIALES
Pléstico ABS, nailon, polietileno de alta densidad, policarbonato, delrin, poliuretano,
algodén, aluminio.

NO ESTA HECHO CON LATEX DE GOMA NATURAL.

ELIMINACION
El producto se puede eliminar de forma segura de acuerdo a las normas locales.

INFORME
Informe de cualquier incidente grave relacionado con el uso de este dispositivo tanto a la

autoridad competente de su estado como al fabricante (mencionado en este documento).

GARANTIA LIMITADA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantiza al comprador original y al usuario que este
producto estd libre de defectos de material y mano de obra. La dnica obligacion de Aspen Medical
Products, LLC en el caso de violacién de la garantia, serd la de reparar o reemplazar el producto o las
piezas con fallas.

Aspen Medical Products, LLC no tendrd obligacién alguna respecto de esta garantia limitada en los
siguientes casos:

(a) El producto no fue comprado a Aspen Medical Products, LLC ni a través de sus canales de distribucién
autorizados.

(b) El producto fue modificado.

(c) Cualquier repuesto no suministrado por Aspen Medical Products, LLC fue insertado en el producto.
(d) El producto no se utiliza de acuerdo con las Instrucciones de Uso de Aspen Medical Products, LLC.

EL PRESENTE CONSTITUYE EL RECURSO UNICO Y EXCLUSIVO POR INCUMPLIMIENTO DE SERVICIO O DEFECTO EN EL PRODUCTO.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC, NO TENDRA RESPONSABILIDAD ALGUNA CONFORME A ESTA GARANTIA O CUALQUIER GARANTIA
IMPLICITA POR DANOS DIRECTOS, ESPECIALES, ACCIDENTALES O EMERGENTES. ESTA GARANTIA SUSTITUYE A TODAS LAS DEMAS
GARANTIAS, EXPRESAS O IMPLICITAS, INCLUSO LA GARANTIA DE COMERCIABILIDAD O IDONEIDAD PARA UN PROPOSITO O

USO DETERMINADO, Y TODAS LAS OBLIGACIONES O RESPONSABILIDADES POR PARTE DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POR LOS
DARNOS QUE SE DERIVEN O ESTEN RELACIONADOS CON EL USO DE LOS PRODUCTOS, QUE POR LA PRESENTE SON RECHAZADOS Y
EXCLUIDOS POR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garantia le otorga derechos legales especificos que pueden variar segin la ubicacién.

Una lista de distribuidores autorizados en su drea estd disponible a su pedido.

1. REGOLAZIONE DEL SUPPORTO VISTA

A. Utilizzando gli indici, applicare il pannello anteriore del supporto Vista CTO alla parte
frontale del collare ortopedico Vista.

B. Tirare e ruotare la manopola per regolare I'altezza del Collare ortopedico Vista.
(Vedere le Istruzioni per il collare ortopedico Vista, all’indirizzo www.aspenmp.com).

2.REGOLAZIONE DEL CORPETTO

A. Premere il pulsante e tirare per separare le parti, sganciando la forcella di regolazione
dell’angolatura.

B. Determinare I'angolatura personalizzata desiderata.

C. Stringere di nuovo la forcella per fissare I'angolatura personalizzata.

D. Spingere verso il basso il dispositivo di bloccaggio secondario sotto quello primario
giallo. Far scivolare verso il basso il dispositivo di bloccaggio primario giallo per
permettere la regolazione verticale dell’altezza.

E. Girare il quadrante di regolazione finché il corpetto non resta nella posizione
desiderata. Quando viene applicato ad un paziente in posizione supina, il corpetto va
posizionato il piu in basso possibile.

F. Far scivolare verso I'alto il pulsante giallo per innestare il dispositivo di bloccaggio
primario.

3. POSIZIONAMENTO DEL PANNELLO POSTERIORE

A. Far scivolare il pannello posteriore sotto la parte lombare della colonna vertebrale.
B. Collegare i fermagli del pannello posteriore ai lati del corpetto.

C. Tirare le fascette uniformemente fino a stringere il pannello posteriore. Regolare
I’imbottitura delle fascette per la comodita del paziente.

USO PREVISTO
Per fornire una limitazione del movimento del rachide cervicale.

INDICAZIONI

Procedure di decompressione, gestione delle fratture, stabilizzazione post-chirurgica,
colpo di frusta, strappi, cefalea cervicale, sindrome del disco cervicale, dolore
muscoloscheletrico, radiculopatia.

CONTROINDICAZIONI

Ipersensibilita o allergia ai materiali con i quali @ composto il tutore. Gonfiore del tessuto
linfatico causato da disturbi circolatori. Pazienti che non possono indossare un tutore
secondo le istruzioni mediche.

PRECAUZIONI

LEGGERE LE ISTRUZIONI PRIMA DELL'USO. Prima dell’applicazione di questo dispositivo
€ necessario effettuare una formazione adeguata sull’utilizzo. Queste indicazioni sono
solo linee guida e non sono offerte come raccomandazioni mediche. Se si soffre di una
grave condizione medica, si consiglia vivamente di consultare un professionista sanitario
autorizzato prima di utilizzare questo prodotto. Per I'efficacia di questo prodotto &
necessario una vestizione adeguata. In alcune circostanze, questo prodotto puo essere
prescritto da un medico. Per ulteriori informazioni consultare la garanzia limitata.

ISTRUZIONI DI MANUTENZIONE
Lavare a mano solo a 30° C; lavare con un detergente delicato; asciugare all’aria; non
usare candeggina o altri prodotti chimici.

MATERIALI
ABS, nylon, HDPE, policarbonato, delrin, poliuretano, cotone, alluminio.

NON REALIZZATO CON LATTICE DI GOMMA NATURALE.

SMALTIMENTO
Smaltire il prodotto in sicurezza ai sensi delle norme locali.

SEGNALAZIONI

Si prega di segnalare qualsiasi incidente grave che coinvolge I'utilizzo di questo
dispositivo sia all’autorita competente del tuo paese che al produttore (elencatiin questo
documento).

GARANZIA LIMITATA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantisce all’utente che acquista originariamente questo
prodotto che & privo di difetti materiali e di lavorazione. L'unico obbligo di Aspen Medical Products, LLC in
caso di violazione della garanzia sara quello di riparare o sostituire il prodotto o le parti difettose.

Aspen Medical Products, LLC non avra alcun obbligo ai sensi della presente garanzia limitata nei seguenti
casi:

(a) Il prodotto non & stato acquistato da Aspen Medical Products, LLC o attraverso i suoi canali di
distribuzione autorizzati;

(b) Il prodotto & stato alterato;

(c) Sono state inserite nel prodotto parti non fornite da Aspen Medical Products, LLC; o

(d) Il prodotto non & utilizzato ai sensi delle istruzioni per I'uso fornite da Aspen Medical Products, LLC.

QUANTO SOPRA E LUNICO ED ESCLUSIVO RIMEDIO PER IL MANCATO FUNZIONAMENTO O IL DIFETTO DEL PRODOTTO. ASPEN
MEDICAL PRODUCTS, LLC NON SARA RESPONSABILE IN BASE A QUESTA O A QUALSIASI GARANZIA IMPLICITA PER DANNI DIRETTI,
SPECIALI, INCIDENTALI O CONSEQUENZIALI. LA PRESENTE GARANZIA SOSTITUISCE TUTTE LE ALTRE GARANZIE, ESPRESSE O
IMPLICITE, COMPRESA LA GARANZIA DI COMMERCIABILITA O IDONEITA PER UN PARTICOLARE SCOPO O USO, E TUTTI GLI OBBLIGHI
O RESPONSABILITA DA PARTE DI ASPEN MEDICAL PRODUCTS PER DANNI DERIVANTI DA O IN RELAZIONE ALL'USO DEI PRODOTTI,
CHE SONO QUI DECLINATE ED ESCLUSE DA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

La presente garanzia conferisce all’utente diritti legali specifici e I'utente pud avere altri diritti che variano
da localita a localita.

Lelenco dei distributori autorizzati nella zona dell’'utente & disponibile su richiesta.

1. AJUSTEMENT DU VISTA

A. En utilisant les index, attachez le panneau antérieur Vista CTO a I'avant de la minerve
Vista.

B. Tirez et tournez la molette pour ajustez la hauteur de la minerve Vista. (voir Vista
Instructions www.aspenmp.com).

2. AJUSTEMENT DU GILET

A. Appuyez sur le bouton puis tirez afin d’écarter pour libérer la fourche de réglage
d’angle.

B. Déterminez I'angle recherché.

C. Pressez a nouveau sur la fourche de maniére a conserver I'angle obtenu

D. Appuyez sur le dispositif de verrouillage secondaire situé sous le dispositif principal
jaune. Glissez le dispositif de verrouillage principal jaune vers le bas pour permettre le
réglage vertical de la hauteur.

E. Tournez le cadran jusqu’a ce que le gilet soit a la position recherchée. Pour étre adapté
sur un patient couché sur le dos, le gilet doit étre positionné le plus bas possible.
F.Remontez le bouton jaune pour enclencher le dispositif de blocage principal.

3. POSITIONNEMENT DU PANNEAU DORSAL

A. Glissez le panneau dorsal sous les lombaires.

B. Attachez les clips du panneau dorsal sur les cotés du gilet.

C. Tirez sur les sangles de maniére uniforme afin de resserrer le panneau dorsal. Ajustez
le rembourrage des sangles pour plus de confort.

UTILISATION PREVUE
Restreindre les mouvements de la colonne cervicale.

INDICATIONS

Procédures de décompression, Gestion des fractures, Stabilisation post-chirurgicale,
Coup du lapin, Entorses, Céphalées cervicales, Syndrome discal cervical, Douleurs
musculo-squelettiques, Radiculopathie.

CONTRE-INDICATIONS

Hypersensibilité ou allergies a I'un des matériaux utilisé pour fabriquer 'appareil.
Gonflement du tissu lymphatique causé par des troubles circulatoires. Patients non
autorisés a porter une attelle pour raisons médicales.

PRECAUTIONS

LIRE LES INSTRUCTIONS AVANT L'UTILISATION. Une formation appropriée a I'utilisation
de cet appareil doit avoir lieu avant son application. Ces instructions ne sont que des
lignes directrices et ne constituent pas des recommandations médicales. Sivous
souffrez d’un probleme médical grave, nous vous conseillons vivement de consulter

un professionnel de la santé agréé avant d’utiliser ce produit. Un réglage adéquat est
nécessaire pour que ce produit soit efficace. Dans certaines circonstances, ce produit
peut étre prescrit par un médecin. Veuillez consulter la garantie limitée pour de plus
amples informations.

INSTRUCTIONS D’ENTRETIEN
Laver a la main uniquement a 30 °C ; Laver avec un détergent doux ; Sécher a I'air libre ;
Ne pas utiliser d’eau de Javel ou d’autres produits chimiques.

MATERIAUX
ABS, Nylon, PE-HD, Polycarbonate, Delrin, Polyuréthane, Coton, Aluminium.

PAS FABRIQUE AVEC DU LATEX DE CAOUTCHOUC NATUREL.

TRAITEMENT POUR ELIMINATION
Le produit peut étre éliminé en toute sécurité conformément aux lois locales.

SIGNALEMENT

Veuillez signaler tout incident grave impliquant 'utilisation de ce dispositif a la fois a
I'autorité compétente de votre Etat et au fabricant (figurant dans la liste présente dans
ce document).

GARANTIE LIMITEE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garantit a I'utilisateur qui est I'acheteur d’origine de ce
produit qu'il est exempt de tout défaut de matériau et de fabrication. La seule obligation d’Aspen Medical
Products, LLC en cas de rupture de garantie est de réparer ou de remplacer le produit ou la (les) piece(s)
défectueuse(s).

Dans les cas suivants, Aspen Medical Products, LLC n’aura aucune obligation au titre de cette garantie
limitée :

(a) Le produit n’a pas été acheté aupres d’Aspen Medical Products, LLC ou via ses canaux de distribution
autorisés ;

(b) Le produit est modifié ;

(c) Toute piece non fournie par Aspen Medical Products, LLC a été insérée dans le produit ; ou

(d) Le produit n’est pas utilisé conformément au mode d’emploi d’Aspen Medical Products, LLC.

CE QUI PRECEDE EST LE SEUL ET UNIQUE RECOURS EN CAS DE DEFAUT DE SERVICE OU DE DEFECTUOSITE DU PRODUIT. ASPEN
MEDICAL PRODUCTS, LLC N'EST PAS RESPONSABLE, EN VERTU DE LA PRESENTE GARANTIE OU DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, DE
TOUT DOMMAGE DIRECT, SPECIAL, ACCESSOIRE OU CONSECUTIF. LA PRESENTE GARANTIE REMPLACE TOUTE AUTRE GARANTIE,
EXPRESSE OU IMPLICITE, Y COMPRIS LA GARANTIE DE QUALITE MARCHANDE OU D'ADEQUATION A UN USAGE PARTICULIER, ET
TOUTES LES OBLIGATIONS OU RESPONSABILITES DE LA PART DE ASPEN MEDICAL PRODUCTS POUR LES DOMMAGES RESULTANT DE
OULIES A LUTILISATION DES PRODUITS, QUI SONT PAR LA PRESENTE DECLINES ET EXCLUS PAR ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Cette garantie vous donne des droits légaux spécifiques et vous pouvez avoir d’autres droits qui varient
d’un endroit a l'autre.

Une liste des distributeurs autorisés dans votre région est disponible sur demande.

1. VISTA VERSTELLEN

A. Gebruik uw wijsvingers om het Vista CTO Voorpaneel op de voorkant van de Vista
Nekbrace te plaatsen.

B. Trek en draai aan de verstelknop om de hoogte van de Vista Nekbrace aan te passen
(zie Vista Instructies op www.aspenmp.com).

2. VEST VERSTELLEN

A. Druk op de knop en trek aan de knop om het koppelstuk van de hoek los te maken.
B. Bepaal de gewenste aangepaste hoek.

C. Knijp het koppelstuk om de aangepaste hoek vast te zetten.

D. Druk op de tweede sluiting onder de gele hoofdsluiting. Schuif de gele hoofdsluiting
naar beneden om de verticale hoogte te verstellen.

E. Draai de verstelknop tot het vest op de gewenste positie zit. Bij het afstellen van een
patiént in liggende positie, moet het vest zo laag mogelijk worden geplaatst.

F. Schuif de gele knop naar boven om de hoofdsluiting te vergrendelen.

3. ACHTERPANEEL PLAATSEN

A. Schuif het achterpaneel onder de lumbale wervelkolom.

B. Bevestig de clips van het achterpaneel aan de zijkanten van het vest.

C. Trek gelijkmatig aan de banden tot het achterpaneel vast zit. Verstel de kussentjes van
de banden voor comfort.

BEOOGD GEBRUIK
Zorgen voor bewegingsbeperking van de nekwervelkolom.

INDICATIES

Decompressieve procedures, Fractuurbehandeling, Postoperatieve stabilisatie,
Whiplash, Verstuikingen/Kneuzingen, Cervicogene hoofdpijn, Cervicale Hernia
syndroom, Spier- en gewrichtspijn, Radiculopathie.

CONTRA-INDICATIES

Overgevoeligheid of allergieén voor een van de materialen waarvan de brace is
gemaakt. Zwelling van het lymfeweefsel ten gevolge van doorbloedingsstoornissen.
Patiénten die geen brace mogen dragen volgens medische instructies.

VOORZORGSMAATREGELEN

LEES DE INSTRUCTIES VOOR GEBRUIK. Oefening in het gebruik van dit instrument dient
plaats te vinden voordat het wordt toegepast. Deze aanwijzingen zijn slechts richtlijnen
en worden niet als medische adviezen verstrekt. Als u lijdt aan een ernstige medische
aandoening, raden wij u ten zeerste aan om een erkende zorgverlener te raadplegen
alvorens dit product te gebruiken. De juiste afstelling is nodig voor de effectiviteit van dit
product. Onder bepaalde omstandigheden kan dit product worden voorgeschreven door
een arts. Zie de beperkte garantie voor meer informatie.

VERZORGING
Alleen met de hand wassen op 30° C; Was met een mild wasmiddel; Luchtdrogen;
Gebruik geen bleekmiddel of andere chemicalién.

MATERIALEN
ABS, Nylon, HDPE, Polycarbonaat, Delrin, Polyurethaan, Katoen, Aluminum.

NIET GEMAAKT MET NATUURLIJKE RUBBER LATEX.

AFVALVERWIJDERING
Product mag veilig worden verwijderd volgens de lokale wetgeving.

MELDINGEN
Meld elk ernstig incident met betrekking tot het gebruik van dit instrument aan zowel de
Bevoegde Autoriteit in uw staat als de fabrikant (op dit document vermeld)..

BEPERKTE GARANTIE

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garandeert de gebruiker die dit originele product koopt dat
het geen materiaal- en fabricagefouten bevat. Het is de volledige verplichting van Aspen Medical Products,
LLC om in geval van een tekortkoming in de garantie het defecte product of onderdeel(en) te repareren

of te vervangen.

Aspen Medical Products, LLC heeft geen enkele verplichting onder deze beperkte garantie in het geval:

(a) Het product niet gekocht is bij Aspen Medical Products, LLC of via de geautoriseerde distributiekanalen;
(b) Het product aangepast wordt;

(c) Onderdelen in het product worden geplaatst die niet door Aspen Medical Products, LLC worden
geleverd; of

(d) Het product niet wordt gebruikt in overeenstemming met de gebruiksvoorschriften van Aspen Medical
Products, LLC.

HET VOORGAANDE IS DE ENIGE EN EXCLUSIEVE REMEDIE VOOR HET NIET FUNCTIONEREN VAN OF DEFECT AAN HET PRODUCT.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC IS NIET AANSPRAKELIJK OP GROND VAN DEZE OF ENIGE IMPLICIETE GARANTIE VOOR DIRECTE,
BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE. DEZE GARANTIE VERVANGT ALLE ANDERE GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET,
MET INBEGRIP VAN DE GARANTIE VAN VERKOOPBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL OF GEBRUIK, EN ALLE
VERPLICHTINGEN OF AANSPRAKELIJKHEID VAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS VOOR SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND
HOUDT MET HET GEBRUIK VAN DE PRODUCTEN, DIE HIERBIJ WORDEN AFGEWEZEN EN UITGESLOTEN DOOR ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC.

Deze garantie geeft u specifieke wettelijke rechten en u kunt andere rechten hebben die per locatie
verschillen.

U kunt een lijst van geautoriseerde distributeurs bij u in de buurt opvragen.

1. NASTAVENI VISTA

A. Pomoci ukazovackl nasadte piedni panel Vista CTO na predni ¢ast limce Vista.
B. Tazenim a otoc¢enim kolecka upravte vysku na limci systému Vista (viz pokyny pro
systém Vista na adrese www.aspenmp.com).

2. NASTAVENI VESTY

A. Stisknéte tlacitko a zatazenim oddélte, uvolnéte trmen pro nastaveni thlu.

B. Urcete pozadovany vlastni thel.

C. Zatlacte tfrmen zpét k sobé, abyste zajistili vlastni thel.

D. Zatlacte na sekundarni zdmek pod primarnim zlutym zdmkem. Posunutim primérniho
Zlutého zamku dol povolite vertikdIni nastaveni vysky.

E. Otédcejte koleckem, dokud se vesta nedostane do pozadované polohy. Pfi montdzi
pacienta na zédech by méla byt vesta umisténa co nejnize.

F. Posunutim Zlutého tlacitka nahoru aktivujte primarni zdmek.

3. UMISTENI{ ZADNIHO PANELU

A. Zasuiite zadni panel pod bederni patef.

B. Po strandch vesty pfipevnéte spony zadniho panelu.

C. Rovnomérné zatahnéte za pasky, dokud nebude zadni panel pevné utazen. Pro
pohodli upravte polstrovani popruhu.

ZAMYSLENE POUZITI
Poskytnout omezeni pohybu kréni pétere.

INDIKACE

Dekompresni procedury, Lé¢ba zlomenin, Post-chirurgickd stabilizace, Hyperflexe
krku, Vyvrtnuti/ natazeni, Cervikogenni bolest hlavy, Syndrom kréni ploténky, Bolesti
pohybového aparatu, Radikulopatie.

KONTRAINDIKACE

Precitlivélost nebo alergie na néktery z materiald, z nichZ je podpéra vyrobena. Otok
lymfatické tkané zplsobeny poruchami obéhu. Pacienti, ktefi nesméji nosit ortézu podle
lékafskych pokynd.

BEZPECNOSTN{ OPATRENI

PRED POUZITIM SI PRECTETE POKYNY. Pied pouzitim tohoto zafizeni je tieba zajistit
fddné proskolent. Tyto pokyny jsou pouze pokyny a nejsou nabizeny jako |ékafska
doporuceni. Pokud trpite vaznym zdravotnim stavem, dirazné doporucujeme, abyste se
pred pouzitim tohoto produktu poradili s kvalifikovanym zdravotnickym pracovnikem.
Aby byl tento produkt ti¢inny, je nutné jeho spravné nastaveni. Za urcitych okolnosti
muzZe tento produkt pfedepsat Iékar. Dalsi informace naleznete v omezené zéruce.

POKYNY K PECI
Rucni prani pouze pfi 30°C; Umyjte jemnym ¢isticim prostfedkem; Susit na vzduchu;
Nepouzivejte bélidlo ani jiné chemikalie.

MATERIALY
ABS, Nylon, HDPE, Polykarbonat, Delrin, Polyuretan, Bavina, Hlinik.

NENi VYROBENO Z LATEXU Z PRIRODNiHO KAUCUKU.

LIKVIDACE
Produkt mize byt bezpecné zlikvidovdn v souladu s mistnimi zakony.

PODAVAN{ ZPRAV
Veskeré zdvazné nehody tykajici se pouzivani tohoto zafizeni oznamte jak pfislusnému
organu ve vasem stdtu, tak vyrobci (uvedenému v tomto dokumentu).

OMEZENA ZARUKA

Spole¢nost Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618 zarucuje uzivateli, ktery pivodné zakoupil
tento produkt, Ze neobsahuje vady materidlu a zpracovdni. Vyhradni povinnosti spole¢nosti Aspen Medical
Products, LLC v pfipadé poruseni zéruky je opravit nebo vyménit vadny produkt nebo ¢ast (soucdsti).

Spole¢nost Aspen Medical Products, LLC nebude mit podle této omezené zaruky zadnou povinnost v
piipadé, ze:

(a) Produkt nebyl zakoupen od spole¢nosti Aspen Medical Products, LLC nebo prostiednictvim jejich
autorizovanych distribu¢nich kandld;

(b) Produkt je pozménén;

(c) Do produktu jsou viozeny jakékoli sou¢dsti, které nedodava spole¢nost Aspen Medical Products, LLC;
nebo

(d) Produkt se nepouziva v souladu s pokyny k pouziti spole¢nosti Aspen Medical Products, LLC.

VYSE UVEDENE JE JEDINYM A VYLUCNYM PROSTREDKEM NAPRAVY V PRIPADE PORUCHY NEBO ZAVADY PRODUKTU. SPOLECNOST
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NENESE ODPOVEDNOST PODLE TETO ANI PODLE PREDPOKLADANE ZARUKY ZA JAKEKOLI

PRIME, ZVLASTNI, NAHODNE NEBO NASLEDNE SKODY. TATO ZARUKA NAHRAZUJE VSECHNY OSTATNI ZARUKY, VYSLOVNE NEBO
PREDPOKLADANE, VCETNE ZARUKY PRODEJNOSTI NEBO VHODNOSTI PRO KONKRETNI UCEL NEBO POUZITI, A VESKERE ZAVAZKY
NEBO ZAVAZKY ZE STRANY ZDRAVOTNICKYCH PRODUKTU SPOLECNOSTI ASPEN A ZA SKODY VZNIKLE V DUSLEDKU NEBO V
SOUVISLOSTIS POUZIVANIM PRODUKTU, KTERE JSOU TIMTO SPOLECNOSTI ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC ODMITNUTY A
VYLOUCENY.

Tato zdruka vdm dava konkrétni zdkonnd prava a mizete mit dalsi prava, kterd se lisi od mista k mistu.

Seznam autorizovanych distributor ve vasi oblasti je k dispozici na vyzadani.
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1. VISTA JUSTERING

A. Brug dine pegefingre til at anbringe Vista CTO forreste panel pa Vista Krave fronten.
B. Treek og drej pa drejeknappen for at justere pa hgjden pd Vista Kraven (se Vista-
instruktioner pa www.aspenmp.com).

2.VEST JUSTERING

A.Tryk pa knappen, og traek for at adskille den, og friger vinkeljusteringsaget.

B. Bestem den tilpassede vinkel.

C. Klem aget sammen igen for at sikre den tilpassede vinkel.

D. Skub den sekundaere 1&s ned under den primeere gule Ias. Skub den primeere gule las
ned for at aktivere en lodret hgjdejustering.

E. Drej drejeskiven, indtil vesten sidder i den gnskede position. Ved montering af en
liggende patient skal vesten placeres sé lavt som muligt.

F. Skub den gule knap op for at aktivere den primare Ias.

3. POSITION BAGPANEL

A. Skub bagpanelet ind under leendehvirvelsgjlen.

B. Fastger bagpanelets klip til siderne pa vesten.

C. Treek i stropperne jeevnt, indtil bagpanelet er strammet. Juster rempolstringen sa den
sidder behageligt.

ANVENDELSESFORMAL
At give bevaegelsesbegraensning af halshvirvelsgjlen.

INDIKATIONER

Dekompressive procedurer, Frakturhandtering, Postkirurgisk stabilisering, Piskesmaeld,
Forstuvninger/forstraekning, Cervikogen hovedpine, Cervical disc syndrom, smerter i
bevaegelsesapparatet, Radikulopati.

KONTRAINDIKATIONER

Overfglsomhed eller allergi over for de materialer, bgjlen er fremstillet af. Hevelse i
lymfevaevet forarsaget af kredslgbssygdomme. Patienter, der ikke har tilladelse til at
baere en bgjle i henhold til medicinske instruktioner.

FORHOLDSREGLER

DISSE INSTRUKTIONER SKAL LASES F@R BRUG. Korrekt traening i brug af denne enhed
skal finde sted, inden den anvendes. Disse anvisninger er kun retningslinjer og skal ikke
bruges som medicinske anbefalinger. Hvis du lider af en alvorlig medicinsk tilstand,

er det kraftigt anbefalet at du konsulterer en autoriseret sundhedsperson, inden du
bruger dette produkt. En korrekt montering er kraeve for at dette produkt skal veere
effektivt. Under nogle omsteendigheder kan dette produkt ordineres af en laege. Se den
begreensede garanti for yderligere information.

PLEJEINSTRUKTIONER
Héndvask kun ved 30 ° C; Vask med en mild rengeringsmiddel; Luftterring; Brug ikke
blegemiddel eller andre kemikalier.

MATERIALER
ABS, Nylon, HDPE, Polycarbonat, Delrin, Polyurethan, Bomuld, Aluminum.

DER ER INTET NATURGUMMI LATEX | ENHEDEN.

MED HENSYN TIL BORTSKAFFELSE
Produktet skal bortskaffes sikkert i overensstemmelse med lokale love.

RAPPORTERING
Venligst rapportér enhver alvorlig haendelse, der involverer brugen af denne enhed til
bade den kompetente myndighed i din stat og til producenten (angivet i dette dokument).

BEGR/ANSET GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, giver garanti over for brugeren, der oprindeligt keber dette
produkt, at det er fri for mangler i materiale og udferelse. Den eneste forpligtelse Aspen Medical Products,
LLC har i tilfeelde af af garantien er reparation eller ing af det eller de defekte
produkter eller dele.

Aspen Medicinal firmaer, LLC er ikke forpligtet til i henhold til denne begreaensede garanti i tilfaelde af:
(a) Produktet er ikke kobt fra Aspen Medical Products, LLC eller gennem en af de autoriserede
distributionskanaler;

(b) Produktet er blevet endret;

(c) Alle dele, der er sat i produktet og ikke er leveret af Aspen Medical Products, LLCt; eller

(d) Produktet anvendes ikke i overensstemmelse med Aspen Medical Products, LLC br

1.MPOZAPMOIH VISTA

A. XpNOILOTIOLWVTAG TOUG SEIKTEG TWV XEPLWY 0QG, TOTTOBETAOTE TO EUTTPOTOI0 UANO
Vista CTO 670 Uripootivo pépog tou KoAdpou Vista.

B. Tpapngte kat oTpite Tov emAoyEa yia va puBpicete 1o LPog Tov KoAdpou Vista
(BAéme 06nyieg Vista oo www.aspenmp.com).

2.MPOZAPMOTH FAEKOY

A. MEOTE TO KOLUM KAl TPABAETE yia va amoXwPLOTEL, anodeopevovtag Tov meipo
pLBLIONG TNG Ywviag.

B. Mpooblopiote Tnv emBupnts ywvia.

C. Migate Tov MEip50 TIPOG T THOW YLa va EMITOXETE TNV EMAEYMEVN ywvia.

D. Migote mPog Ta KATW TNV BondNTIKA acpAlela KATw amd v KVpLa Kitpwn acedalela.
TOpETe TV KUPLA KITPIVN AOPANELA TIPOG TA KATW Yia TN POBWLON TOL DPOUE KATA TV
KATAKOPLPO

E. MeplotpéPte Tov emAoyEa PEXPL TO YIAEKO va e6pacTel oTnv emBupnts B€on. ‘Otav
nipooappoletal o acBevi Eamwpevo avaokeAa, To YIAEKO Ba pémeL va TomoBeTeTal
600 10 XapnAd yivetat.

F. ZOPETE TO KITPVO KOLKTL TTPOG TA TTAVW YIaL VA EVEPYOTIOIOETE TV KUPLA AopAAELQ.

3. TOMOGETHZH TOY NIZQ ®YAAOY

A. Z0peTe 10 TMoW GUANO KATW ATT6 TNV 0OQUTKA HOiPa TNG OTIOVELAIKNAG OTAANG.
B. EVWOTE TOLG GLVSETAPES TOL TTIoW GUAAOU HE TIG TAEVPEG TOL YIAEKOL.

C. TpaBrEte Ta Aouptd opoLdpop@a HEXPL VA 0TaBePOTTONBEL TO oW GUANO.
Mpooappdote TIG BATES TwV AOLPLWY YIa TTEPIOOOTEPN QVEDH.

MPOBAEMOMENH XPHEH
0 MEPLOPIOHOG TNG KIVONG TOL AVXEVIKOL GTTIOVEUAOUL.

ENAEIZEIZ

ATIOGUUTTIESTIKEG SLABIKAGIEG, SLAXEIPLON KATAYMATWY, LETAXEIPOLPYIKN
01aBEPOTOINGN, AUXEVIKOG TPAVUATIONOG, SLAOTPEUNATA/OAATEL, AUXEVOYEVEIG
TIOVOKEPAAOL, GOVEPOLO QUXEVIKOL BIoKOU, HLOCKEAETIKOL TTOVOL, pL{omddeLa.

ANTENAEIZEIZ

Yrepevaiodnoia i alepyieg o€ KAmoLo amo ta LAIKA armo Ta omoia eival pTaypévog
0 vapdnkag. 0idnua 1ov AuPPaATIKOV LGTOV TPOKANOVHEVO ATTO KUKAOPOPIKES
SUOAELTOVPYIEC. AGBEVEIG TTOL SEV TOUG EMTPEMETAL VA YOPOLY VAPBNKA COUPWVA UE
LATPIKEG 0BNYleG.

MPODYNASEIZ

AIABASTE TIZ OAHTIEX MPIN THN XPHZH. ©a mpéneL va mponysitat owotr ekmaisevon
OTNV XPRAON AUTAG TG CLOKELNG TTPWV TNV XPAON TNG. Ot 0dnyleg autég amoteholv
KATEVBUVTAPLEG YPAUUES HOVO KL BEV TTPOCPEPOVTAL WG LATPIKEG GUOTACELG. Edv
TIAOXETE AMO KAMOLA GOBAPH LATPLKN KATAGTAON, Ba TTPEMEL VA GUUBOVAEVTEITE KATTOLOV
KkataAAnho emayyeApatia 6Tov Xwpo TNG LYEIAG TTPLY XPNOILOTIOCETE QUTO TO TIPOTOV.
Ma va givat anoteAeopatiké To Mpoiéy autd Ba MPEMEL va epappooTel cwoTd. Ie
OPIOPEVEG TTEPITTWOELG, TO TIPOTOV ALTO UIMopEl va cuvtayoypa@iBsi amd ylatpo. Asite
TNV MEPLOPLOUEVN EYYONOT YA TEPETAIPW TANPOPOPIES.

OAHFIEZ ZYNTHPHEIHE
MAOGLHO e TO XEPL HOVO 0TOG 30° C. MAEVETE WE ATTIO KABAPLOTIKO. ITEYVWOTE OTOV
agpa. Mnv kavete xpRon xAwpiou f AWV XNUIKWV.

YAIKA
ABS, Nathov, HDPE, MoAvavBpakiko, Delrin, MoAvoupedavn, BapBaki, ANovpivio.

AEN EINAI ®TIArMENO ME AATE= ANO ®YZIKO KAOYTZOYK.

AMOPPIWH
To TPOioV prmopei va amoppipBel pe ao@ANELd GOPUPWVA UE TOUG TOTIKOVG KAVOVIGHOUG,.

MAPOXH ZTOIXEIQN

Ava@épeTe 0TOI08ATIOTE COPBAPO TTEPIOTATIKO CXETIKO PE TNV XPRON TNG GUCKELNG AUTAG
0TV appodsdila apxn NG XWPag oag Kal GToV KATACKELAOTH (AvaypapeTal oo mapov
£yypago).

MEPIOPIZMENH EFTYHEH
H Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, eyyudtat mipog Tov XpRaTn mou £XEL KAVEL TNV apxIKR
Qyopd ToL MapoVTog MPOIGVTOE WG Sev Exel EAATTONATA 0TA LAKA KAl TNV TTOLOTNTA KATAOKELNG. H povn

DET FOREGAENDE ER DEN ENESTE 0G EKSKLUSIVE RETSMIDDEL FOR FEJL | SERVICE AF, ELLER OM DER ER DEFEKTER | PRODUKTET.
ASPEN MEDICINSKE PRODUKTER, LLC HAR IKKE ANSVARET UNDER DENNE ELLER UNDERFORSTAENDE GARANTI FOR ALLE DIREKTE,
SPECIALE, TILFALDIGE ELLER FOLGENDE SKADER. DENNE GARANTI ER | FORBINDELSE MED ALLE ANDRE GARANTIER, UDTRYKKET
ELLER UNDERFORSTAET, INKLUSIVT GARANTIEN FOR SALGSBARHED ELLER EGNETHED TIL ET S£RLIGT FORMAL ELLER BRUG,

0G ALLE FORPLIGTELSER ELLER ANSVAR PA DEN DEL AF ASPEN LAGEMIDLER, DER BRUGES | FORBINDELSE MED L/EGEMIDLER,
ANVENDELSE AF PRODUKTERNE, DER ER FRISKRIVET 0 UDELUKKET AF ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garanti giver dig specifikke juridiske rettigheder, og eventuelle andre rettigheder, dette kan variere
fra sted til sted.

En liste over autoriserede distributerer i dit omrade er tilgaengelig efter anmodning.

¢ Aspen Medical Products, LLC otnv mepintwan tng un opBi¢ eyyunong 8a eivai n emokeun
1} N QvTikatdotaon Tov EAaTTWpATKoD TIPOIOVTOE i €EapTANATOC (-wV) TOL.

H Aspen Medical Products, LLC 8gv pépet kapia uToxp£won c0p@WVa e TV TTapodoa MEPLOPLOPEVN
eyydnon otV mepimtwon mou:

(@) To mpoidv dev Exet ayopaotel amd tv Aspen Medical Products, LLC i} péow twv e§ovotodotnpévwy g
TIPOHNOEVTIKWY 05WV.

(B) To Mpoi6Y £XEL LTTOOTEL HETATPOTIES,.

(v) EEaptipata mov 6ev éxel mpopnBeboeL n Aspen Medical Products, LLC £xouv evowpatwei 0to mpoidy,

n
(6) To mpoidv Sev xet xpnotpomonBet cdppwva pe Tg 08nyieg Xprong tng Aspen Medical Products, LLC.

TATIPOANAGEPOENTA ATIOTEAOYN THN MONH KAI AOKAEIZTIKH ANOZHMIQIH STHN IYNTHPHIH, H EAATTOMA, TOY
NPOIONTOX. H ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC AEN OEPEI EYOYNH TYM®ONA ME THN MTAPOYZA H THN OTOIA YOAHAOYMENH
ETYHIH PO OMOIEZAHMOTE AMEZES, EIAIKES, TYNEMATOMENE, H TYNEMAKOAOYOES BAABEX. H MAPOYZA EMTYHIH

IZXYEI TE TYNAYATMO ME TIZ OMOIEZ AAAES EMTYHIEIZ, PHTEX H YIOAHAOYMENES, TYMMEPIAAMBANOMENHS THI ETTYHZHT
EMMOPIKOTHTAZ H KATAAAHAOTHTAS MPOZ KATOIO SYTKEKPIMENO KOO H XPHIH, KAl ME OAES TIZ YNIOXPEQIEIL H EYOYNED
THI ASPEN E O, AOOPA TA IATPIKA MIPOIONTA THE A BAABEZ M1OY MPOKYMTOYN ATO H ZE TXESH ME THN XPHEH TON
NPOIONTON, MOY AIA TOY MAPONTO EZAIPOYNTAI AMO TAIATPIKA MPOIONTA THE ASPEN, LLC.

H mapoboa yydnon oag MpooQEPEL GUYKEKPIUEVA VORIKA SIKALWHATA KAt EVEEXETAL Va EXETE AAAQ
f ov Slapépouy avaloya pe Ty i

Katahoyog eE0001060TNEVWY TPOUNBELTWV OTNV TTEPLOXT 0aG Eival SLABEGIHOG KATOTIV ATHRATOG.

1. VISTA-JUSTERING

A. Bruk pekefingrene, pafer Vista CTO anteriorplate til vista-kragen foran.

B. Trekk og vri skiven for & justere hgyden pa Vista-kragen (se Vista-instruksjoner
atwww.aspenmp.com).

2. VESTJUSTERING

A. Trykk pa knappen og dra for & separere, og fristille vinkeljusteringsaket.

B. Bestem den gnskede vinkeljusteringen.

C. Klem &ket sammen igjen for & sikre gnsket vinkel.

D. Trykk ned pa den sekundeere Idsen under den primeere gule ldsen. Skyv den primaere
gule ldsen nedover for @ muliggjere vertikal hgyde justering.

E. Vri pa viseren til vesten sitter i gnsket posisjon. Ved tilpassing til en liggende pasient
ber vesten plasseres sd lavt som mulig.

F. Skyv den gule knappen oppover for a aktivere den primaere lasen.

3.POSISJONER BAKPLATE

A. Skyv ryggplaten under korsryggen.

B. Fest ryggplatens klips til sidene pa vesten.

C. Drajevntistroppene inntil ryggplaten er strammet. Juster stroppenes polstring for
komfort.

TILTENKT BRUK
For a gi bevegelsesrestriksjonen av halsryggraden.

INDIKASJONER

Avlastende prosedyrer, frakturhandtering, postkirurgisk stabilisering, piskesnert,
forstuinger/forstrekninger, cervikon hodepine, cervikal skive-syndrom,
muskelskjelettsmerte, radikulopati.

KONTRAINDIKASJONER

Hypersensitivitet eller allergier mot noen av materialene som stgtten lages av. Hevelse
av lymfevevet forarsaket av kretslopslidelser. Pasienter som ikke har lov til & bruke en
stotte i henhold til medisinske instruksjoner.

FORHOLDSREGLER

LES INSTRUKSJONER F@R BRUK. Passende oppleering i bruken av denne enheten bar
finne sted for den tas i bruk. Disse retningslinjene er kun veiledende og tilbys ikke som
medisinske anbefalinger. Hvis du lider av en alvorlig medisinsk tilstand, anbefaler vi
sterkt at du konsulterer lisensiert helsepersonell for du bruker dette produktet. Riktig
passform kreves for at dette produktet skal vaere effektivt. Under visse omstendigheter,
kan dette produktet foreskrives av en lege. Se begrenset garanti for mer informasjon.

PLEIEINSTRUKSJONER
Héndvask kun ved 30 °C; Vask med mildt rengjeringsmiddel; Lufttork; lkke bruk
blekemiddel eller andre kjemikalier.

MATERIALER
ABS, nylon, HDPE, polykarbonat, delrin, polyuretan, bomull, aluminium.

IKKE LAGET MED NATURLIG GUMMILATEKS.

AVHENDING
Produktet kan trygt avhendes i samsvar med lokale lover.

RAPPORTERING
Rapporter alvorlige hendelser som invplverer bruk av denne enheten til bade kompetent
myndighet i din stat og til produsenten (oppfert i dette dokumentet).

BEGRENSET GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterer til brukeren som opprinnelig kjoper dette
produktet at det er fritt for mangler i materiale og utferelse. Den eneste forpliktelsen til Aspen Medical
Products, LLC i tilfelle brudd pa garantien skal veere & garantere eller skifte ut det defekte produktet eller
delen(e).

Aspen Medical Products, LLC skal ikke ha noen forpliktelse under denne begrensede garantien dersom:
(a) Produktet ikke ble kjopt fra Aspen Medical Products, LLC eller gjennom dets autoriserte
distribusjonskanaler;

(b) Produktet er endret;

(c) Deler som ikke leveres av Aspen Medical Products, LLC er satt inn i produktet; eller

(d) Produktet ikke brukes i samsvar med bruksanvisningen til Aspen Medical Products LLC.

DET FOREGAENDE ER DET ENESTE OG EKSKLUSIVE RETTSMIDLET FOR SVIKT I SERVICE AV, ELLER MANGEL PA, PRODUKTET.
ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC SKAL IKKE V/ERE ANSVARLIG UNDER DENNE ELLER NOEN IMPLISERT GARANTI FOR NOEN
DIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FOLGESKADER. DENNE GARANTIEN ERSTATTER ALLE ANDRE GARANTIER, UTTRYKT ELLER
IMPLISERT, INKLUDERT GARANTI OM SALGBARHET ELLER EGNETHET FOR ET SPESIFIKT FORMAL ELLER SPESIFIKK BRUK, G ALLE
FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRA ASPEN MEDICAL PRODUCTS FOR SKADER SOM OPPSTAR FRA ELLER | FORBINDELSE MED
BRUKEN AV PRODUKTENE, SOM HERVED FRASKRIVES OG EKSKLUDERES AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denne garantien gir deg spesifikke juridiske rettigheter og du kan ha andre rettigheter som varierer fra
sted til sted.

En liste over autoriserte distributerer i ditt omrade er tilgjengelig ved forespersel.

1. REGULACJA KOLNIERZA VISTA

A. Palcami wskazujacymi natozy¢ panel przedni Vista CTO na przednia czes¢ kotnierza
Vista.

B. Pociggnac i przekrecic tarcze, aby wyregulowac wysokos¢ na kotnierzu Vista (patrz
instrukcja Vista na stronie www.aspenmp.com).

2.REGULACJA STABILIZATORA PIERSIOWEGO

A. Nacisnac przycisk i pociagnac¢ w celu oddzielenia, odtaczajac obejme do regulacji
kata.

B. Okresli¢ pozadany niestandardowy kat.

C. Ponownie $cisnac, aby potgczyc obejme do regulacji, zabezpieczajgc ustawiony
niestandardowy kat.

D. Nacisng¢ druga blokade pod pierwszg, 26t blokada. Przesunac pierwsza z6tg
blokade w dét, aby umozliwi¢ ustawienie wysokosci w pionie.

E. Krecic tarcza dopdki stabilizator piersiowy nie utozy sie w pozadanej pozycji. W
przypadku zaktadania stabilizatora u pacjentéw lezacych na wznak nalezy go ustawic¢
jak najnizej.

F. Przesungc z6tty przycisk w gére, zeby zataczy¢ pierwsza blokade.

3. USTAWIANIE PANELU TYLNEGO

A. Wsunac tylny panel pod cze$¢ ledzwiowa kregostupa.

B. Przypigc zatrzaski panelu tylnego po bokach stabilizatora piersiowego.

C. Ciggnac paski réwno po obu stronach do momentu, gdy tylny panel bedzie
dopasowany. Dla wygody nalezy podtozy¢ podktadki pod paski.

PRZEZNACZENIE
Aby zapewnic ograniczenie ruchowosci kregostupa w odcinku szyjnym.

ZALECENIA

Zabiegi dekompresyjne, postepowanie w przypadku ztaman, stabilizacja pooperacyjna,
urazy kregostupa w odcinku szyjnym spowodowane szarpnigciem, zwichniecia/
przecigzenia, bdl gtowy od odcinka szyjnego kregostupa, zespdt zwyrodnienia dyskow
odcinka szyjnego kregostupa, bdle migsniowo-szkieletowe, radikulopatia.

PRZECIWWSKAZANIA

Nadwrazliwos¢ lub alergia na ktérykolwiek z materiatow, uzytych do produkcji kotnierza.
Obrzek tkanki limfatycznej spowodowany zaburzeniami krazenia. U pacjentéw, ktorym
lekarz zabronit noszenia kotnierza ortopedycznego.

SRODKI OSTROZNOSCI

PRZED UZYCIEM PRZECZYTAJ ULOTKE. Przed rozpoczeciem stosowania wyrobu u
pacjentdw nalezy przejs¢ odpowiednie szkolenie z zakresu jego obstugi. Niniejsze
instrukcje to jedynie wskazéwki i nie nalezy ich traktowac jak zalecenia od lekarza.
Jesli pacjent cierpi na powazna chorobe, zdecydowanie zalecamy, aby przed uzyciem
tego produktu skonsultowac sie z uprawnionym pracownikiem stuzby zdrowia. Aby
ten produkt byt skuteczny, konieczne jest jego wtasciwe dopasowanie. W pewnych
okolicznosciach produkt ten moze zostac przepisany przez lekarza. Wiecej informacji
mozna znaleZ¢ w ograniczonej gwarancji.

INSTRUKCJE KONSERWACJI
Prac¢ wytacznie recznie w temperaturze 30°C; Stosowac delikatne $rodki piorace; Suszy¢
na powietrzu; Nie stosowac wybielacza ani innych srodkoéw chemicznych.

MATERIALY
ABS, nylon, HDPE, poliweglan, Delrin, poliuretan, bawetna, aluminium.

NIE WYKONANO Z NATURALNEGO LATEKSU.

UTYLIZACJA
Produkt moze by¢ bezpiecznie utylizowany zgodnie z lokalnymi przepisami.

ZGLOSZENIA

Prosimy o zgtaszanie wszelkich powaznych incydentéw zwigzanych z uzytkowaniem tego
urzadzenia zaréwno wtasciwym wtadzom stanowym, jak i producentowi (wymienionemu
w niniejszym dokumencie).

OGRANICZONA GWARANCJA

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, gwarantuje uzytkownikowi, ktéry zakupit oryginalny
produkt, ze jest on wolny od wad materiatowych i produkcyjnych. Jedynym obowigzkiem firmy Aspen
Medical Products, LLC w przypadku naruszenia gwarancji jest naprawa lub wymiana wadliwego produktu
lub jego czesci.

Firma Aspen Medical Products, LLC nie ma zadnych zobowigzar w ramach niniejszej ograniczonej
gwarancji w przypadku, gdy:

(a) Produkt nie zostat zakupiony w firmie Aspen Medical Products, LLC ani poprzez autoryzowane kanaty
dystrybucji;

(b) Produkt zostat zmodyfikowany;

(c) Do produktu wmontowano elementy, ktdre nie zostaty dostarczone przez Aspen Medical Products,
LLC lub

(d) Produkt nie jest stosowany zgodnie z instrukcjami uzytkowania firmy Aspen Medical Products, LLC.

POWYZSZE JEST JEDYNYM | WYLACZNYM SRODKIEM ZARADCZYM W PRZYPADKU NIEPRAWIDEOWEGO DZIALANIA LUB WADY
PRODUKTU. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOSCI W RAMACH NINIEJSZEJ LUB DOROZUMIANEJ
GWARANCJI ZA JAKIEKOLWIEK BEZPOSREDNIE, SPECJALNE, PRZYPADKOWE LUB WYNIKOWE SZKODY. NINIEJSZA GWARANCJA
ZASTEPUJE WSZELKIE INNE GWARANCJE, WYRAZONE LUB DOROZUMIANE, W TYM GWARANCJE PRZYDATNOSCI HANDLOWEJ
LUB PRZYDATNOSCI DO OKRESLONEGO CELU LUB ZASTOSOWANIA, ORAZ WSZELKIE OBOWIAZKI LUB ZOBOWIAZANIA ZE STRONY
ASPEN MEDICAL PRODUCTS ZA SZKODY WYNIKAJACE Z UZYTKOWANIA LUB ZWIAZANE Z UZYTKOWANIEM PRODUKTOW, KTORE
ZOSTAJA NINIEJSZYM WYL ACZONE PRZEZ ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Niniejsza gwarancja przyznaje nabywcy okreslone prawa. Moga tez istnie¢ inne prawa, ktdre réznia sie w
zaleznosci od lokalizacji.

Lista autoryzowanych dystrybutorow z okolicy jest dostepna na zadanie.

1. VISTAN SAATO

A. Etusormiasi kdyttamalla, aseta Vista CTO -etupaneeli Vista-tuen etuosaan.

B. S&&da Vista-kauluksen korkeutta vetdmalla ja kiertamalld séadinta (katso Vista-ohjeet
osoitteessa www.aspenmp.com).

2. LIVIN SAATO

A.Paina painiketta ja veda erottaaksesi, vapauttaen nain kulmansdatopalkin.

B. Maarita haluttu mukautettu kulma.

C, Purista saatopalkki takaisin yhteen mukautetun kulman kiinnittamiseksi.

D. Paina alas toissijaista lukkoa keltaisen paalukon alapuolella. Liu’uta ensisijainen
keltainen lukko alas pystykorkeuden sdatéa varten.

E. K&anna saadintd, kunnes liivi on halutussa asennossa. Sovitettaessa potilaalle
selinmakuulla, liivi tulisi sijoittaa mahdollisimman matalalle.

F. Liv'uta keltaista painiketta ylos kytkedksesi paalukituksen.

3. TAKAPANEELIN ASETTELU

A. Liv'uta takapaneeli lannerangan alle.

B. Kiinnita takapaneelin pidikkeet liivin sivuille.

C. Vedad hihnoja tasaisesti, kunnes takapaneeli on kiristetty. Sddda hihnan pehmuste
miellyttyvaksi.

KAYTTOTARKOITUS
Tarjota kaularangan liikerajoitusta.

INDIKAATIOT

Dekompressiomenetelmat, murtumien hallinta, leikkauksen jalkeinen stabilointi, niskan
retkahdusvamma, nyrjahdykset/vendytykset, kaularangan aiheuttama paansarky,
kaularangan valilevyn oireyhtymd, tuki- ja liikuntaelinten kipu, radikulopatia.

KONTRAINDIKAATIOT

Yliherkkyys tai allergiat mille tahansa materiaalille, josta tuki on valmistettu.
Verenkierron hairididen aiheuttama imukudoksen turvotus. Potilaat, jotka eivét saa
kdyttda tukia ladketi ohjeiden isesti

VAROTOIMENPITEET

LUE OHJEET ENNEN KAYTTOA. Taman laitteen kayton harjoittelun tulisi tapahtua
asianmukaisesti ennen laitteen asetusta. Ndma ohjeet ovat vain viitteellisid, eika niita
tarjota lddketieteellisind suosituksina. Jos karsit vakavasta sairaudesta, suosittelemme,
ettd otat yhteyttd valtuutettuun terveydenhuollon ammattilaiseen ennen témén tuotteen
kdyttoa. Oikea sovitus vaaditaan tuotteen tehokkuuden takaamiseksi. Joissakin
olosuhteissa lddkari voi maarata taman tuotteen. Katso lisatietoja rajoitetusta takuusta.

HOITO-OHJEET
Kasinpesu vain 30° C; pesu miedolla pesuaineella; ilmakuivaus; &la kayta valkaisuainetta
tai muita kemikaaleja.

MATERIAALIT
ABS, Nylon, HDPE, Polykarbonaatti, Delrin, Polyuretaani, Puuvilla, Alumiini.

EIVALMISTETTU LUONNONKUMILATEKSISTA.

HAVITTAMINEN
Tuote voidaan hévittaa turvallisesti paikallisten lakien mukaisesti.

RAPORTOINTI
limoita téman laitteen kédyttoon liittyvistd vakavista tapahtumista seka osavaltiosi
toimivaltaiselle viranomaiselle etté valmistajalle (lueteltu téssa asiakirjassa).

RAJOITETTU TAKUU

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, takaa kayttdjalle, joka alun perin ostaa taman tuotteen,
ettei siind ole materiaali- tai valmistusvirheita. Aspen Medical Products, LLC:n ainoa velvollisuus takuun
rikkomisen yhteydessa on korjata tai vaihtaa viallinen tuote tai osa(t).

Aspen Medical Products, LLC:Id ei ole tdémén rajoitetun takuun mukaisia velvoitteita, jos:

(a) Tuotetta ei ostettu Aspen Medical Products, LLC:Ita tai sen valtuuttamien jakelukanavien kautta;
(b) Tuotetta on muunnettu;

(c) Mika tahansa osa, joita Aspen Medical Products, LLC ei ole toimittanut, liitetaan ; tai

1. VISTA JUSTERING

A. Med hjélp av pekfingrarna, aplicera Vista CTO framre panel pa Vista kragens framsida.
B. Dra och vrid pa ratten for att justera héjden pa Vista kragen (se Vista-instruktioner pa
www.aspenmp.com).

2. VASTJUSTERING

A. Tryck pa knappen och dra for att separera och frigor vinkeljusteringsoken.

B. Bestdm 6nskad anpassad vinkel.

C. Pressa samman oket for att sékra anpassade vinkeln.

D. Tryck ner det sekundéra laset nedanfor det priméra, gula laset. Skjut det priméara, gula
laset for att aktivera den vertikala hojdjusteringen.

E. Vrid ratten tills vasten befinner sig i den efterstrévade positionen. Nar det géller en
séngliggande patient ska vésten placeras sd lagt som mojligt.

F. Skjut den gula knappen uppat for att aktivera det priméara laset.

3. PLACERA BAK PANELEN

A. Skjutin den bakre panelen under ryggmargens nedre del.

B. Fést bakpanelens klammor i vdstens sidor.

C. Dra 4t remmarna lika mycket tills bakpanelen &r atdragen. Justera remdynorna sd att
det inte skaver.

AVSEDD ANVANDNING
Fér att tillhandahalla rérelsebegrénsning av ryggraden.

INDIKATIONER

Dekompressiva procedurer, frakturhantering, postkirurgisk stabilisering, Whiplash,
stukningar/stréackningar, cervikogen huvudvark, diskbrack, muskuloskeletal smérta,
radikulopati.

KONTRAINDIKATIONER

Overkénslighet eller allergier mot nagot av de material som ortopediska anordningen &r
tillverkat av. Svullnad av lymfatisk vévnad orsakad av cirkulationsstérningar. Patienter
som inte far anvdnda en ortopedisk anordning enligt medicinska instruktioner.

FORSIKTIGHETSATGARDER

LAS INSTRUKTIONER FORE ANVANDNING. Korrekt utbildning i anvéndningen av denna
enhet bér dga rum innan den tilldmpas. Dessa anvisningar dr endast riktlinjer och erbjuds
inte som medicinska rekommendationer. Om du lider av ett allvarligt medicinskt tillstand
rekommenderar vi starkt att du radg6r med en legitimerad sjukvardspersonal innan du
anvénder produkten. Korrekt montering kravs for att denna produkt ska vara effektiv.
Under vissa omsténdigheter kan den hér produkten ordineras av en lakare. Se den
begréansade garantin for ytterligare information.

SKOTSELRAD
Handtvatt endast vid 30° C; Tvatta med milt rengdringsmedel; Lufttorka; Anvand inte
blekmedel eller andra kemikalier.

MATERIAL
ABS, nylon, HDPE, polykarbonat, Delrin, polyuretan, bomull, aluminium.

INTE TILLVERKAD MED NATURGUMMILATEX.

BORTSKAFFANDE
Produkten kan kasseras pd ett sékert stt i enlighet med lokala lagar.

RAPPORTERING
Vénligen rapportera alla allvarliga hdndelser som rér anvdandningen av denna enhet till
bade den behdriga myndigheten i ditt land och till tillverkaren (listad i detta dokument).

BEGRANSAD GARANTI

Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garanterar anvandaren som ursprungligen koper denna
produkt att den &r fri frén defekter i material och utférande. Aspen Medical Products, LLC: s enda
skyldighet i handelse av garantibrott &r att reparera eller ersatta den defekta produkten eller delarna.

Aspen Medical Products, LLC har ingen skyldighet enligt denna begransade garanti i handelse:
(a) Produkten képtes inte fran Aspen Medical Products, LLC eller genom dess auktoriserade

(d) Tuotetta ei kayteta Aspen Medical Products, LLC:n Kayttdohjeiden mukaisesti.

EDELTAVA ON AINOA JA YKSINOMAINEN KORVAUSVAATIMUS PUUTTEESEEN TAI VIRHEESEEN TUOTTEEN PALVELUSSA TAl
TUOTTEESSA. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC EI OLE VASTUUSSA TAKUUN TAI IMPLISIITTISEN TAKUUN MISTAAN SUORISTA,
ERITYISISTA, TAPAHTUMISTA TAI SITA SEURANNEISTA VAHINGOISTA. TAMA TAKUU KOSKEE KAIKKIA MUITA TAKUITA, ILMOITETTUJA
TAIMPLISIITTISIA, MUKAAN LUKIEN TAKUU MYYNTIKELPOISUUDESTA TAI SOVELTUVUUDESTA ERITYISEEN TARKOITUKSEEN TAI
KAYTTOON, JA KAIKKI ASPEN-LAAKEVALMISTEIDEN VELVOLLISUUDET TAI VASTUUT VAHINGOILLE, JOTKA JOHTUVAT TUOTTEIDEN
KAYTOSTA TAI LITTYVAT TUOTTEIDEN KAYTTOON, MISTA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC TAMAN JALKEEN SANOUTUU IRTI JA
SULKEE POIS.

Tama takuu antaa sinulle tiettyja laillisia oikeuksia, ja sinulla voi olla muita oikeuksia, jotka vaihtelevat
alueittain.

Luettelo alueellasi on pyy ta.
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(b) Produkten har &ndrats;

(c) Eventuella delar som inte levererats av Aspen Medical Products, LLC satts in i produkten; eller
(d) Produktens bruksanvisning anvands inte i enlighet med Aspen Medical Products, LLC.

FOREGAENDE AR DET ENDA OCH EXKLUSIVA ATGARDEN FOR FEL | TJANSTEN AV ELLER FEL | PRODUKTEN. ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC FAR INTE ANSVARAS UNDER DENNA ELLER UNDERFORSTADD GARANTI FOR EVENTUELLA DIREKTA, SPECIELLA,
TILLFALLIGA ELLER FOLJDSKADOR. DENNA GARANTI ERSATTER ALLA OVRIGA GARANTIER, UTTRYCKTA ELLER UNDERFORSTADDA,
INKLUSIVE GARANTIN FOR SALJBARHET ELLER LAMPLIGHET FOR ETT SARSKILT SYFTE ELLER ANVANDNING, OCH ALLA
FORPLIKTELSER ELLER ANSVAR FRAN ASPEN MEDICAL PRODUCTS SIDA FOR SKADOR SOM UPPSTAR ELLER | FORBINDELSE MED
ANVANDNINGEN AV PRODUKTERNA, VILKA HARMED AVVISAS OCH EXKLUDERAS AV ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Denna garanti ger dig specifika juridiska rattigheter och du kan ha andra réttigheter som varierar fran
plats till plats.

Enlista 6ver auktoriserade distributorer i ditt omrade &r tillganglig pa begéran.

1. PEF'Y/IMPOBKA MOAENEN VISTA

A. C nomoLLblo yKa3aTe/IbHOro nasblia IpUAoXuTe nepeaHtoio natens Vista CTO k
nepefiHeMy cermeHTy Kopcerta Vista.

B. MoTsiHNTe 1 NOBEPHUTE AUCK, YTOGbI OTPEryIMPOBaTH BbICOTY WeAHOro kopceTa Vista
(cM. MHCTPYKUMKM Ans Mogeneii Vista Ha caliTe www.aspenmp.com).

2. PETY/INPOBKA XXUNETA

A. Haxxmute KHOMKY ¥ NoTsIHUTE, 4TO6bI 0CBOBOANTL PEryAsTOp yria.

B. Onpeaenute HyXHbIi yron, COOTBETCTBYIOWMIA NapaMeTpy nauneHTa.

C. CoxmuTe 3aHuil perynstop, 4To6bl 3adUKCUPOBATH HECTaHAAPTHbIA yron.

D. HaxmuTe Ha BTOPUYHbI HUKCATOP, KOTOPbIA HAXOAUTCA MO/ OCHOBHbIM XeNTbIM
dukcatopom. CABUHBTE OCHOBHOI XeNTbli GUKCaTop BHU3, 4TO6bI paspelumntb
PerynupoBkKy no Bbicote.

E. MosopauuBaiite ANCK, NOKA XUNET He 3aiMeT HyxXHoe nonoxeHxue. Mpu noaroHke
YCTPOIACTBA Ha NaLMeHTe, KOTOPbIA NIEXMT Ha CMIUHE, XUNET Heo6X0ANMO PACcNONOXNTL
KaK MOXHO HUXe.

F. CABUHbTE XENTyI0 KHOMKY BBEPX, YTOObI BK/IOUNUTL OCHOBHON GUKCATOP.

3. PACMO/IOXEHVE 3AAHEN NAHENN

A.TnaBHO NOMeCTUTE 3a/4HIOK NaHe b N0/ NOSACHUYHbII OTAEN NO3BOHOYHMKA.
B. MpukpenuTte 3axuMbl 3aAHei NaHeny k 6okam xuneta.

C. PaBHOMEPHO 3aTIHUTE PEMHY, YTOGbI 3aAHAS NaHe b GbiNa HaAeXHO
3adukcupoBaHa. OTperynupyiite 3aTaruBaHne pemMHs Tak, Yto6bl NaLueHTy 6bi10
KOMGOPTHO.

LLENIEBOE UCMNO/Ib30BAHUE
[ins orpaHuyeHnst ABUXEHWU WEeAHOro 0TAe/1a NO3BOHOYHUKA.

NOKA3AHUA K NPUMEHEHUIO

[lekomnpeccusHble npoueaypbl, NeyeHne NnepesoMos, NocaeonepalumoHHas
CTabunu3auns, XnbiCToBas TPaBMa Len, PacTaxeHns/aedopmaLmn, LLepBUKOreHHas
rofioBHas 60/1b, CUHAPOM LEAHOT0 ANCKA, MblLIEYHO-CKeNeTHaa 60/1b, paanKynonaTus.

MPOTUBOMOKA3AHUA

MNoBbilWeHHas YyBCTBUTENLHOCTb UM ANNEPrUst Ha NGO U3 MaTEPUANOB, U3 KOTOPbIX
M3rotoB/eH kopcet. OTek NMMpaTUUECKO TKaHIU M3-3a HapyLIEHNS KPOBOOBPALLEHNS.
MauueHThI, KOTOPbIM 3aNPeLLEHO HOCUTb KOPCET N0 MEANLIMHCKUM NOKA3aHUSM.

MEPbI NPEAOCTOPOXHOCTH

MEPE/, UCMNO/Ib30BAHWUEM BHUMATE/IbHO O3HAKOMBTECh C UHCTPYKLIVIEW.
MNpensapuTenbHo HEO6XOANMO NPOIATM 0BYUEHMe TOMY, Kak N0/1b30BaTbCS 3TUM
YCTPOICTBOM. [laHHbIe yKa3aHNs ABNAKOTCS 06LLMMM COBETAMM, @ He MeANLIMHCKIMU
pekomeHpaunamm. Ecnv Bbl CTpaaaeTe cepbe3HbiM 3a60/1€BaHNEM, Mbl HACTOATENIbHO
peKoMeH/lyeM BaM NPOKOHCY/IbTUPOBATLCA C KBAIMOUUMPOBAHHBIM MEIMKOM Nepef
MCNONb30BaHNeM 37010 U3aenus. Yro6bl NCNONb30BaHME JAHHOTO U3/1eNNs NPUHECO
nonb3y, TpebyeTca ero NpaBuIbHad yCTaHOBKa. B HekoTopbix ciyyasx AaHHoe
M3/ieNe UCNo/b3yeTcs N0 Ha3HaueHto BpaYa. lononHUTe IbHYI0 MHGOPMALMIO CM. B
OrpaHUYeHHO rapaHTum.

WHCTPYKLUN MO yXoAY
CTupatb T0N1bKO BPYUHYto npu 30°C ¢ MATKMM MOIOLLMM CPEACTBOM, CYLUINTH Ha BO3AYXe,
He UCnosb30BaTh 0T6ENNBATENN UAK APYTUe XUMUYECKUE BeLLeCTBa.

MATEPUAJIbI
ABC, Heiinon, 3B, nonukapboHaTt, AeNPUH, NONMYPETaH, XNONOK, aNOMUHWA.

HE COAEP)XUT HATYPAJIbHOIO JIATEKCA.

YTUNU3ALMSA
ToBap MOXHO yTU/IN3NUPOBATL B COOTBETCTBUN C MECTHBIMU NPABUIAMMU.

YBEAOM/IEHUE Ob UHLUAEHTAX

0 No6biX CEPbE3HBIX MHLNAEHTAX, CBA3AHHbBIX C UCMONb30BAHUEM AAHHOTO YCTPORCTBA,
cnepyer coo6LaTh Kak B KOMNETEHTHbIA OPraH BALIEro WTaTa, Tak U NPOU3BOAUTENIO
(yka3aHHOMY B 3TOM [JOKYMEHTE).

OFPAHMYEHHAS FTAPAHTUS

Komnanus Aspen Medical Products, LLC, UpsuH, K 92618, rap: p TeNlio,
KOTODHIZ nepBoHa4YanbHO HDMOGPEH NaHHbIA MPOAYKT, OTCYTCTBUE B HEM AE¢EKTOE marepuanos u
u3rotoBnenus. EquHcTBeHHbIM 06513aTenbcTeom Aspen Medical Products, LLC B cnyyae Hapywenus
rapaHTun SBNSETCH PEMOHT UK 3aMeHa /Zle¢9K'HOI'O WU3eNUs UK ero 4actu.

Aspen Medical Products, LLC He HeceT TB N0 JaHHON OTP: 7 rapaHTum, ecnu:

(a) npoayKT He 6bin npuobpeteH y Aspen Medical Products, LLC unn yepes opuunanbHbie kaHans!
npoAaXx;

(b) B NPOAYKT GbINK BHECEHBI U3MEHEHUS;

(c) B npoayKT 6binu [neTanu, He noc Aspen Medical Products, LLC;

(d) npoayKT He ucnonb3ayetcs B cooTBeTCTBUM C MHCTpyKUMAMU no npumeHeruio Aspen Medical Products,
LLC.

BILIEW3/IOKEHHOE ABNAETCA EAMHCTBEHHBIM U UCKIOYMTE/bHbIM CPEACTBOM BO3MELLEHMS B C/IYYAE
HEWCTIPABHOCTY MW [IEQEKTA U3/1ENNS. ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC B PAMKAX [LAHHOM FAPAHT /M JIOBbIX
MO/IPA3YMEBAEMbIX TAPAHTMI HE HECET OTBETCTBEHHOCTY HY 3A KAKME NMPSIMBIE, CTIELIMA/IbHBIE, CIY4ARHBIE

W/ KOCBEHHBIE YBbITKU. HACTOSILIAS TAPAHTMS! SAMEHSIET JIOBbIE [1PYTUE BbIPAXEHHBIE /W MO/PA3YMEBAEMBIE
TAPAHTY, BK/IOYAS FAPAHTUIO TOBAPHOM NPUTOAHOCTY U NMPUTOAHOCTM 11 KOHKPETHOW LIE/IW, A TAKXKE JIOBbIE
OBA3ATE/NbCTBA W/IM OTBETCTBEHHOCTb CO CTOPOHbI ASPEN MEDICAL PRODUCTS B OTHOLIEHIM MOBPEX AEHWI,
CBA3AHHBIX C UCMO/Ib30BAHUEM U3AENNM; TAKUM OBPA30M, ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC OTKA3BIBAETCS OT HUX 1
CHWMAET C CEBS OTBETCTBEHHOCTb.

[lanHasn rapaHTus naeT Bam onpefaeneHHble lpuanYeckue npasa. Takxe Bbl MoxeTe 06/1aAaTh v ApYruMu
npaBamy, KOTOPbIe BapbUPYIOTCS B 3aBUCMMOCTY OT MECTONONOXEHWS.

Cnucok ohuuManbHbIX AMCTPUGHIOTOPOB B BallieM PeroHe MOXHO NolyUnTh N0 3anpocy.

1. AJUSTE DA ORTESE VISTA

A. Usando os dedos indicadores, aplique o painel anterior do Vista CTO a frente do Vista
Collar.

B. Puxe e gire o botdo para ajustar a altura no Vista Collar (consulte as Instrucées da
Ortese Vista em www.aspenmp.com).

2. AJUSTE DA ORTESE

A. Aperte o botdo e puxe para separar as partes, liberando o mecanismo de ajuste de
angulo.

B. Determine o angulo desejado.

C. Junte as partes novamente para fixar o dngulo escolhido.

D. Empurre a trava secundaria para baixo da trava amarela principal. Deslize a trava
amarela para baixo, de forma a permitir o ajuste vertical da altura.

E. Gire o botdo até encontrar a posi¢do desejada da értese. Quando a értese for colocada
em paciente em posicdo supino, ela deve ser posicionada o mais baixo possivel.

F. Deslize o botdo amarelo para cima para acionar a trava principal.

3. POSICIONAMENTO DO PAINEL TRASEIRO

A. Deslize o painel traseiro por baixo da coluna lombar.

B. Afivele o painel traseiro as laterais da drtese.

C. Puxe as correias uniformemente até que o painel traseiro esteja ajustado. Para maior
conforto, ajuste as almofadas laterais.

USO PRETENDIDO
Para fornecer restricdo de movimento da coluna cervical.

INDICAGOES

Procedimentos descompressivos, Gerenciamento de fraturas, Estabilizagdo pds-
cirtrgica, Lesdo muscular, Entorses/distensoes, Cefaleia cervicogénica, Sindrome do
disco vertical, Dor musculoesquelética, Radiculopatia.

CONTRAINDICAGCOES

Hipersensibilidade ou alergia a qualquer um dos materiais com os quais a értese é
feita. Inchaco do tecido linfatico causado por disturbios circulatérios. Pacientes que ndo
podem usar colete de acordo com as instru¢des médicas.

PRECAUGOES

LEIA AS INSTRUCOES ANTES DE USAR. O treinamento adequado sobre o uso deste
dispositivo deve ocorrer antes de ser aplicado. Estas instrugdes sdo apenas diretrizes

e ndo sdo disponibilizadas como recomendagdes médicas. Se vocé sofrer de uma séria
condigdo médica, sugerimos que consulte um profissional de salide licenciado antes
de usar este produto. E necessario acompanhamento adequado para que este produto
seja eficaz. Em algumas circunstancias, este produto pode ser prescrito por um médico.
Consulte a garantia limitada para obter mais informagdes a esse respeito.

INSTRUGCOES DE CUIDADOS
Lavar a mdo apenas a 30°C; lave com detergente neutro; seque ao ar livre; ndo use dgua
sanitaria ou outros produtos quimicos.

MATERIAIS
ABS, Nylon, HDPE, Policarbonato, Delrin, Poliuretano, Algodéo, Aluminio.

NAO CONTEM LATEX DE BORRACHA NATURAL.

DESCARTE
0 produto pode ser descartado com seguranca de acordo com as leis locais.

INFORMES
Informe qualquer incidente grave envolvendo o uso deste dispositivo a autoridade
competente em seu estado e ao fabricante (listado neste documento).

GARANTIA LIMITADA

A Aspen Medical Products, LLC, Irvine, CA 92618, garante ao usuario que originalmente compra este
produto que ele estd livre de defeitos de material e m&o de obra. A tinica obrigacdo da Aspen Medical
Products, LLC, no caso de violagdo da garantia, serd a reparacdo ou substitui¢do do(s) produto(s)
defeituoso(s).

A Aspen Medical Products, LLC, nédo terd nenhuma obrigacéo sob esta garantia limitada caso:

(a) O produto n&o tenha sido comprado da Aspen Medical Products, LLC, nem de seus canais de
distribuicdo autorizados;

(b) O produto seja alterado;

(c) Quaisquer pegas ndo fornecidas pela Aspen Medical Products, LLC, sejam inseridas no produto; ou

(d) O produto ndo seja usado de acordo com as instru¢des de uso de produtos médicos da Aspen Medical
Products, LLC.

O ANTECEDENTE E O UNICO E EXCLUSIVO RECURSO PARA FALHA NO SERVICO OU DEFEITO NO PRODUTO. A ASPEN MEDICAL
PRODUCTS, LLC, NAO DEVE SER RESPONSABILIZADA SOB ESTA OU QUALQUER GARANTIA IMPLICITA POR QUAISQUER DANOS
DIRETOS, ESPECIAIS, INCIDENTAIS OU CONSEQUENCIAIS. ESTA GARANTIA SUBSTITUI TODAS AS OUTRAS GARANTIAS, EXPRESSAS
OU IMPLICITAS, INCLUINDO A GARANTIA DE COMERCIALIZAGAO OU ADEQUAGAO A UM DETERMINADO FIM OU USO E TODAS AS
OBRIGACOES OU RESPONSABILIDADES POR PARTE DA ASPEN MEDICAL PRODUTOS POR DANOS DECORRENTES OU RELACIONADOS
AUTILIZACAO DOS PRODUTOS, QUE SAO REJEITADOS E EXCLUIDOS PELA ASPEN MEDICAL PRODUCTS, LLC.

Esta garantia Ihe da direitos legais especificos, e vocé pode ter outros direitos que variam de local para
local.

Uma lista de distribuidores autorizados em sua érea esta disponivel mediante solicitacdo.

Notificacdo ANVISA: 80117580118

Detentor do Registro: Razdo Social: Emergo Brazil Inport Importacéo e Distribui¢do de Produtos Médi-
cos Hospitalares Ltda. Endereco: Avenida Francisco Matarazzo, 1.752, Salas 502/503, Agua Branca,
Séo Paulo-SP, CEP - 05001-200
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